ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS
COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER
FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE:
The user should be able to:
Read and understand the directions, warnings and cautions.

INTENDED USE/INDICATIONS: Post-operative rotator cuff repairs, Bankart procedures,
Capsular shifts, Glenohumeral dislocation/sublaxation, Soft tissue strains/repairs.
CONTRAINDICATIONS: None.

WARNINGS AND CAUTIONS: If you experience any pain, swelling, sensation changes,
or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional
immediately.

SIZING AND CONFIGURATION:

Arm Envelope: To size the arm envelope, measure elbow crease to base of index
finger.

ARM SLING SIZE MEASUREMENT
S/IM 10.5"-15" (26.7cm - 38.1cm)
L/XL 15+" (38.1+cm)

The arm envelope is shipped in L/XL configuration. To adjust arm envelope to the S/M
size, unbuckle both quick release buckles. Fold in arm envelope and adhere the hook and
loop tabs on inside of envelope.

Right to Left configuration: The UltraSling PRO is shipped in a right arm injury
configuration. To adjust the shoulder ring to a left arm injury configuration, release the
two quick release buckles at front of arm envelope and detach the cushion from the arm
envelope. Apply cushion to left side of body by flipping cushion over so smaller end is
pointing to back of left elbow. Wrap waist belt around waist and attach arm envelope
to cushion. Slip the shoulder ring over the right shoulder. Place arm in sling and reattach
the quick release buckles.

Waist Belt: The UltraSling PRO fits waist sizes 25"- 63" (63.5cm-160cm). Adjust waist belt
and trim as necessary for proper fit.

Optional pillow: The UltraSling PRO can be worn without the pillow. Remove back of
waist belt from pillow and adhere y-strap to both sides of the arm sling envelope at the
elbow. For front of the waist belt, remove quick-release buckle from pillow and adhere
y-strap to arm sling envelope. Trim the waist belt as needed.

APPLICATION:
To ensure proper fit, if possible, product should be sized on patient pre-operatively.

1. Release quick-release buckle (i) on cushion and forearm strap (ii) on arm envelope.
Unfasten the shoulder ring by releasing the quick release buckles (iii) at the front of
the arm envelope. (Fig. A).

2. Align cushion on the injured side at waist/hip level with elbow fixed at 90°. Narrow
end of cushion should be positioned to the back of forearm/elbow. Bring waist strap
around back and attach to quick-release buckle at front of pillow. Adjust waist belt
and trim as necessary for proper fit. (Fig. B).

3. Place forearm into arm envelope as far back as possible. Secure thumb strap (iv)
between the thumb and forefinger at front of sling. Secure forearm strap to sling
and cushion. (Fig. C).

4. Wrap shoulder ring around healthy shoulder. Adjust shoulder ring circumference for
proper fit. (Fig. D)
NOTE: The hook and loop closure of the shoulder ring should be facing up and away
from the patient.

5. Fasten the shoulder strap to the arm envelope by using the quick release buckles
(iii). Adjust shoulder and back strap length for proper fit. (Fig. E).

BRACE REMOVAL:

To remove the UltraSling PRO, detach the quick release buckles, remove the forearm
strap, thumb strap and waist belt. Slowly remove brace.

CLEANING & STORAGE INSTRUCTIONS:

Hand wash in water (86°F/30°C), using mild soap. Air dry.
NOTE: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and
deteriorate material.

7
& Do NOT iron.
&

Do NOT tumble dry.

K Do NOT bleach.

MATERIAL CONTENTS: Nylon, Polypropylene, Polyurethane Foam, Cotton, Laminate
Foam/Tricot, Polyacetal, Polyester, Acetal.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for
material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale. To the
extent the terms of this warranty are inconsistent with local regulations, the provisions
of such local regulations will apply.

INTENDED FOR SINGLE PATIENT USE.
NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN
STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM
COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND
COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE
PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPANOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES
COMPLETAY DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO PREVISTO:

El usuario debe poder hacer lo siguiente:
Leer y comprender las instrucciones, advertencias y precauciones.

APLICACIONES/INDICACIONES: reparaciones de los rotadores del hombro posoperatorias,
intervenciones de Bankhart, desplazamientos capsulares, dislocaciones y subluxaciones
glenohumerales, distensiones o reparaciones del tejido blando.

CONTRAINDICACIONES: ninguna.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Si experimenta dolor, hinchazén, cambios de sensibilidad
o cualquier reacciéon poco habitual durante el uso de este producto, consulte
inmediatamente a su profesional médico.

MEDIDA Y CONFIGURACION:

Cabestrillo: para determinar el tamano del cabestrillo, mida del hueco del codo a la base
del dedo indice.

TAMANO DEL CABESTRILLO MEDIDA
SIM 10,5"-15" (26,7 cm-38,1 cm)
L/XL +15" (+38,1 cm)

El cabestrillo se envia en la configuracién L/XL. Para ajustar el cabestrillo al tamafio
S/M, desabroche las dos hebillas de liberacién rapida. Pliegue el cabestrillo y adhiera las
lenglietas de velcro en el interior del cabestrillo.

Configuracién de derecha a izquierda: el UltraSling PRO se envia en una configuracién de
lesion del brazo derecho. Para ajustar el anillo del hombro a una configuracion de lesion
del brazo izquierdo, suelte las dos hebillas de liberacién rapida de la parte delantera

del cabestrillo y separe la almohadilla del cabestrillo. Coloque la almohadilla en el lado
izquierdo del cuerpo girandola de manera que el extremo mas pequefo apunte hacia
la parte posterior del codo izquierdo. Pase el cinturén alrededor de la cintura y coloque
el cabestrillo en la almohadilla. Deslice el anillo del hombro sobre el hombro derecho.
Coloque el brazo en el cabestrillo y vuelva a colocar las hebillas de liberacién rapida.

Cinturédn de la cintura: el UltraSling PRO se adapta a los tamafos de cintura de 25"-63"
(63,5 cm-160 cm). Ajuste el cinturdn de la cintura
y regule segln sea necesario para un ajuste adecuado.

Almohada opcional: el UltraSling PRO puede usarse sin la almohada. Retire la parte
posterior del cinturén de la cintura de la almohada y adhiera la correa en "y" a ambos
lados del cabestrillo a la altura del codo. Para la parte delantera del cinturén de la

cintura, retire Ia hebilla de liberacién rapida de la almohada y adhiera la correa en "y
al cabestrillo. Regule el cinturén de la cintura seglin sea necesario.

APLICACION:
Para garantizar un ajuste adecuado, si s posible, el producto debe medirse en el paciente antes de la operacidn.

1. Desabroche la hebilla de liberacién rapida (i) de la almohadilla y la correa del
antebrazo (ii) del cabestrillo. Desabroche el anillo de hombro soltando las hebillas de
liberacion rapida (iii) situadas en la parte frontal del cabestrillo. (Fig. A).

2. Coloque la almohadilla en el lado lesionado a la altura de la cintura o cadera con
el codo formando un angulo de 90°. El extremo estrecho de la almohadilla se debe
colocar en la parte posterior del antebrazo o codo. Pase la correa de la cintura
alrededor de la espalda y abréchela con Ia hebilla de liberacién rapida a la parte
delantera de la almohada. Ajuste el cinturén de la cintura y regule segin sea
necesario para un ajuste adecuado. (Fig. B).

3. Coloque el antebrazo en el cabestrillo lo mas atras posible. Coloque la correa para el
pulgar (iv) entre el pulgar y el indice en la parte frontal del cabestrillo. Fije la correa
del antebrazo al cabestrillo y a la almohadilla. (Fig. C).

4. Pase el anillo del hombro alrededor del hombro sano. Ajuste la circunferencia del
anillo del hombro para un ajuste adecuado. (Fig. D).
NOTA: El cierre con velcro del anillo del hombro debe estar orientado hacia arriba y
separado del paciente.

5. Conecte la correa del hombro al cabestrillo utilizando las hebillas de liberacion
rapida (iii). Ajuste la longitud de la correa del hombro y espalda para un ajuste
adecuado. (Fig. E).

RETIRADA DE LA ORTESIS:

Para retirar el Ultrasling PRO, separe las hebillas de liberacion rapida y retire la correa
del antebrazo, la correa para el pulgar y el cinturén de la cintura. Retire la ortesis
lentamente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

Lavar el producto a mano en agua (a 86 °F/30 °C) con un jabon
suave. Deje secar al aire.

NOTA: Si no se enjuaga correctamente, los restos de jabon pueden
ocasionar irritacion y deteriorar el material.

NO secar en secadora.

2‘ i NO planchar.

X NO utilizar lejia.

COMPOSICION DE LOS MATERIALES: nailon, polipropileno, espuma de poliuretano, algodon,
espuma laminada/tricot, poliacetal, poliéster, acetal.

GARANTIA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto
y sus accesorios por defectos del material o de mano de obra durante los seis meses
siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantia son incompatibles con la
normativa local, se aplicaran las disposiciones de la normativa local.

INDICADO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.
NO FABRICADO CON LATEX DE CAUCHO NATURAL.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES
CON LAS TECNICAS MAS MODERNAS PARA OBTENER LA
COMPATIBILIDAD MAXIMA DE LA FUNCION, RESISTENCIA,
DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTIA ALGUNA
DE QUE SE EVITARAN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE

PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG
DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI
RICHTIGEM ANLEGEN GEWAHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL:
Der Anwender muss in der Lage sein:
die Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmafnahmen zu lesen und zu verstehen.

ZWECKBESTIMMUNG/INDIKATIONEN: Postoperative Rotatorenmanschetten-Reparatur,
Bankhart-Verfahren, Kapselverschiebungen, Schultergelenk-Dislokation/-Subluxation,
Weichteilverletzungen/-reparaturen.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE: \WWenn wahrend der Verwendung dieses Produkts
Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsanderungen oder andere ungewdhnliche
Reaktionen auftreten, sofort Kontakt mit dem Arzt aufnehmen.

GROSSENBESTIMMUNG UND KONFIGURATION:

Arm-Orthese: Zur GroRenbestimmung der Arm-Orthese die Lange von der Ellenbeuge bis
zum Ansatz des Zeigefingers messen.

ARMSCHLINGENGROSSE LANGE
SIM 10,5-15 Zoll (26,7-38,1 cm)
L/XL 15+ Zoll (38,1+ cm)

Die Arm-Orthese wird in L/XL-Konfiguration geliefert. Zur Einstellung der Arm-Orthese
auf die GroRe S/M losen Sie beide Schnellverschluss-Schnallen. Die Arm-Orthese falten
und die Klettverschliisse an der Innenseite der Orthese anbringen.

Konfiguration von rechts auf links: Die UltraSling PRO Arm-Orthese wird flir den rechten
Arm konfiguriert geliefert. Um den Schulterring auf eine Verletzung des linken Arms
einzustellen, I8sen Sie die beiden Schnellverschluss-Schnallen und das Kissen von der
Arm-Orthese. Das Kissen an die linke Korperseite anpassen, indem Sie es umdrehen,
sodass die schmalere Seite nach hinten zum linken Ellenbogen zeigt. Den Taillengurt
um die Taille legen und die Arm-Orthese am Kissen befestigen. Den Schultergurt tiber
die rechte Schulter schieben. Den Arm in die Schlinge legen und den Schnellverschluss
wieder anbringen.

Taillengurt: Die UltraSling PRO passt fiir Taillenweiten von 25"- 63" (63.5cm-160cm).
Den Taillengurt anpassen und gegebenenfalls kiirzen, um einen optimalen Sitz zu
gewahrleisten.

Optionales Kissen: Die UltraSling PRO kann ohne Kissen getragen werden. Die

Ruckseite des Taillengurts vom Kissen I0sen und den Y-Riemen auf beiden Seiten der
Armschlingen-Orthese am Ellenbogen befestigen. An der Vorderseite des Taillengurts die
Schnellverschluss-Schnalle vom Kissen I6sen und den Y-Riemen an der Armschlingen-
Orthese befestigen. Den Taillengurt nach Bedarf kiirzen.

ANWENDUNG:
Um nach Maglichkeit die richtige Passform sicherzustellen, sollte das Produkt vor der Operation an den Patienten angepasst werden.

1. Die Schnellverschluss-Schnalle (i) vom Kissen und den Unterarmgurt (ii) von der
Arm-Orthese I6sen. Den Schultergurt lockern, indem der Schnellverschluss (iii) an
der Vorderseite der Arm-Orthese gelockert wird. (Abb. A)

2. Das Kissen an der Seite des verletzten Korperteils in Taillen-/HUufthohe positionieren,
wobei der Ellenbogen bei 90° fixiert wird. Das schmale Ende des Kissens nach hinten
in Richtung Unterarm/Ellenbogen richten. Den Taillengurt um den Riicken legen
und mit der Schnellverschluss-Schnalle vorn am Kissen befestigen. Den Taillengurt
anpassen und gegebenenfalls kiirzen, um einen optimalen Sitz zu gewahrleisten.
(Abb. B)

3. Den Unterarm so weit hinten wie moglich in der Arm-Orthese positionieren. Den
Daumengurt (iv) zwischen Daumen und Zeigefinger vorn an der Schlinge sichern.
Den Unterarmgurt an Schlinge und Kissen befestigen. (Abb. C)

4. Den Schultergurt um die gesunde Schulter legen. Den Umfang des Schultergurts
anpassen, um einen optimalen Sitz zu gewahrleisten. (Abb. D)
HINWEIS: Der Klettverschluss des Schultergurts sollte nach oben und vom
Patienten weg zeigen.

5. Den Schultergurt mit dem Schnellverschluss (iii) an der Arm-Orthese anbringen.
Die Lange von Schulter- und Riickengurt einstellen, um einen optimalen Sitz zu
gewdbhrleisten. (Abb. E)

ENTFERNEN DER ORTHESE:

ZuM Entfernen des UltraSling PRO den Schnellverschluss 6ffnen und Unterarm-,
Daumen- und Taillengurt entfernen. Die Orthese langsam entfernen.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

Von Hand mit milder Seife in warmem Wasser (86°F/30°C) reinigen. An der
Luft trocknen lassen.

HINWEIS: Wenn die Orthese nicht griindlich abgespuilt wird, kdnnen
Seifenreste Hautreizungen verursachen oder das Material angreifen.

NICHT biigeln

NICHT im Trockner trocknen

KEIN Bleichmittel verwenden
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VERWENDETE MATERIALIEN: Nylon, Polypropylen, Polyurethanschaumstoff, Baumwolle,
Laminatschaum/Trikot, Polyacetal, Polyester, Acetal

GEWAHRLEISTUNG: DJO, LLC gewahrleistet bei Material- oder Herstellungsdefekten

die Reparatur bzw. den Austausch des vollstandigen Produkts oder eines Teils des
Produkts und aller zugehdrigen Zubehdrteile flr einen Zeitraum von sechs Monaten

ab dem Verkaufsdatum. Falls und insoweit die Bedingungen dieser Gewahrleistung
nicht den oOrtlichen Bestimmungen entsprechen, gelten die Vorschriften dieser ortlichen
Bestimmungen.

NUR FUR DEN GEBRAUCH AN EINEM EINZELPATIENTEN BESTIMMT.
NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN
WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE
KOMPATIBILITAT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND
OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN
WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS
VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KONNEN.

ITALIANO
PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE
LE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO. LA CORRETTA APPLICAZIONE E DI
FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

PROFILO UTENTE PREVISTO:
L'utente deve essere in grado di:
leggere e comprendere le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: riparazioni postoperatorie della cuffia dei rotatori, procedure
di Bankart, spostamenti capsulari, lussazione/sublussazione gleno-omerale, stiramenti/
riparazioni dei tessuti molli.

CONTROINDICAZIONI: nessuna.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI: qualora si avvertano dolore, gonfiori, alterazione della
sensibilita o qualsiasi reazione inconsueta durante I'uso di questo prodotto, rivolgersi
immediatamente al medico curante.

DIMENSIONAMENTO E CONFIGURAZIONE:

Reggibraccio: per il dimensionamento del reggibraccio, misurare dalla piega del gomito
fino alla base del dito indice.

DIMENSIONI IMBRACATURA MISURA
PER BRACCIO
SIM 10,5" - 15" (26,7 cm — 38,1 cm)
L/XL 15+" (38,1 + cm)

Il reggibraccio viene spedito nella configurazione L/XL. Per regolare il reggibraccio
secondo la misura S/M, slacciare entrambe le fibbie a rilascio rapido. Piegare in dentro
il reggibraccio e premere le linguette della fascetta in Velcro sulla parte interna del
reggibraccio.

Configurazione da destra a sinistra: I'UltraSling PRO viene spedito in una configurazione per
lesioni al braccio destro. Per regolare I'anello per la spalla in base alla configurazione per
lesioni al braccio sinistro, rilasciare le due fibbie a rilascio rapido davanti al reggibraccio

e staccare il cuscino dal reggibraccio. Applicare il cuscino sul lato sinistro del corpo
rigirandolo in modo che I'estremita pili piccola punti verso la parte posteriore del

gomito sinistro. Avvolgere la cintura per la vita attorno alla vita e fissare il reggibraccio
al cuscino. Fare scorrere I'anello per la spalla sulla spalla destra. Posizionare il braccio
nell'imbracatura e riagganciare le fibbie a rilascio rapido.

Cintura per la vita: 'UltraSling PRO é adatto per una vita di 25" - 63" (63,5 cm = 160 cm).
Regolare la cintura per la vita e accorciare quanto serve per ottenere la misura giusta.

Cuscino opzionale: I'UltraSling PRO pu0 essere indossato senza il cuscino. Rimuovere

la parte posteriore della cintura dal cuscino e far aderire la cinghia a y su entrambi i

lati dell'imbracatura del reggibraccio al gomito. Per la parte anteriore della cintura,
rimuovere la fibbia a sgancio rapido dal cuscino e far aderire la cinghia a y all'imbracatura
del reggibraccio. Accorciare la cintura per la vita quanto necessario.

APPLICAZIONE:
Per ottenere la misura giusta, se possibile, il prodotto deve essere adattato alla conformazione del paziente in fase preoperatoria.

1. Rilasciare la cinghia a sgancio rapido (i) sul cuscino e la cinghia per avambraccio (ii)
sulla sacca per braccio. Sganciare I'anello per la spalla rilasciando le fibbie a rilascio
rapido (iii) sul lato anteriore del reggibraccio. (Fig. A).

2. Allineare il cuscino sul lato lesionato all'altezza della vita/delle anche, con il gomito
fisso a 90°. Il lato stretto del cuscino deve essere posizionato sulla parte posteriore
dell'avambraccio/gomito. Sistemare la fascia per la vita attorno alla vita, passando
da dietro, e fissare alla fibbia a sgancio rapido sulla parte anteriore del cuscino.
Regolare la cintura per la vita e accorciare quanto serve per ottenere la misura
giusta. (Fig. B).

3. Posizionare I'avambraccio nel reggibraccio il pit indietro possibile. Fissare la fascia
per il pollice (iv) tra il pollice e l'indice sulla parte anteriore dell'imbracatura. Fissare
la fascia per I'avambraccio allimbracatura e al cuscino. (Fig. C).

4. Avvolgere I'anello per la spalla intorno alla spalla sana. Regolare la circonferenza
dell'anello per la spalla per ottenere la misura giusta. (Fig. D).
NOTA: la chiusura della fascetta in Velcro dell'anello per la spalla deve essere rivolta
verso l'alto e lontano dal paziente.

5. Allacciare la fascia per la spalla al reggibraccio tramite le fibbie a rilascio rapido (iii).
Regolare la lunghezza della fascia per la spalla e la schiena per ottenere la misura
giusta. (Fig. E).

RIMOZIONE DEL TUTORE:

Per rimuovere I'UltraSling PRO, staccare le fibbie a rilascio rapido e rimuovere la fascia
per I'avambraccio, la fascia per il pollice e la cintura per la vita. Rimuovere il tutore
lentamente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA CONSERVAZIONE:

Lavare a mano in acqua (86 °F/30 °C) con sapone delicato. Lasciare
asciugare all'aria.

NOTA: se il prodotto non viene risciacquato a fondo, i residui di sapone
possono provocare irritazioni e il deterioramento del materiale.

NON stirare.

NON utilizzare I'asciugatrice.

NON usare candeggina.
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COMPOSIZIONE DEL MATERIALE: nylon, polipropilene, schiuma di poliuretano, cotone,
laminato in schiuma/maglia, poliacetale, poliestere, acetale.

GARANZIA: DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del
dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti
entro sei mesi dalla data di acquisto. Nella misura in cui i termini della presente garanzia
non risultino conformi alle normative locali, risulteranno applicabili le disposizioni di
queste ultime.

DESTINATO ALL'USO SU UN SOLO PAZIENTE.
NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON
L'IMPIEGO DI TECNICHE D’AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN
PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITA,
ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA
Eé-\SFI{(I)-\NIZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE

FRANCAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER
LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR A QUI LE DISPOSITIF S’ADRESSE :
L'utilisateur doit étre capable de :
lire et comprendre les instructions, les avertissements et les mises en garde.

UTILISATION PREVUE/INDICATIONS : en post-opératoire aprés réparation de la coiffe des
rotateurs, interventions de Bankart, déplacements capsulaires, luxations/subluxations
gléno-humérales, distensions/réparations de tissus mous.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : En cas de douleur, d'enflure, d'altération des sensations
ou de toute autre réaction inhabituelle durant I'utilisation du produit, consulter
immédiatement un médecin.

TAILLES ET CONFIGURATION :

Echarpe de bras : Pour dimensionner I'écharpe de bras, mesurez la distance entre le pli du
coude et la base de l'index.

TAILLE DE LECHARPE DE MESURE
BRAS
SIM 10,5"-15" (26,7 cm - 38,1 cm)
L/XL 15" et + (38,1 cm et +)

L'écharpe de bras est fournie en configuration L/XL. Pour ajuster I'écharpe de bras a la
taille S/M, défaire les deux boucles a attache rapide. Replier I'écharpe de bras et faire
adhérer les bandes auto-agrippantes a l'intérieur de I'écharpe.

Configuration droite vers gauche : L'UltraSling PRO est fournie en configuration adaptée a
une lésion du bras droit. Pour régler la sangle d'épaule pour une lésion du bras gauche,
défaire les deux boucles a attache rapide a I'avant de I'écharpe de bras et détacher

le coussin de I'écharpe de bras. Appliquer le coussin sur le cdté gauche du corps en
retournant le coussin de sorte que I'extrémité la plus fine pointe vers I'arriére du coude
gauche. Enrouler la ceinture autour de la taille et fixer I'écharpe de bras sur le coussin.
Glisser la sangle d'épaule sur I'épaule droite. Placer le bras dans I'écharpe et refermer les
boucles a attache rapide.

Ceinture : L'UltraSling PRO est adaptée pour les tours de taille allant de 63,5 cm a 160 cm.
Régler la ceinture et couper I'excédent si nécessaire pour obtenir I'ajustement souhaité.

Coussin facultatif : L'UItraSling PRO peut étre portée sans le coussin. Retirer l'arriére de la
ceinture du coussin et faire adhérer la sangle en Y des deux c6tés de I'écharpe de bras
au niveau du coude. Pour la partie frontale de la ceinture, retirer la boucle a attache
rapide du coussin et faire adhérer la sangle en Y a I'écharpe de bras. Couper la ceinture
si nécessaire.

APPLICATION :
Pour garantir un bon ajustement, le produit doit étre adapté au patient avant ['opération, si possible.

1. Défaire la boucle a attache rapide (i) du coussin et la sangle d'avant-bras (ii) de
I'écharpe de bras. Détacher la sangle d'épaule en libérant les boucles a attache
rapide (iii) a I'avant de I'écharpe. (Fig. A).

2. Aligner le coussin sur le coté blessé au niveau de la taille/de la hanche avec le coude
a90°. L'extrémité étroite du coussin doit &tre positionnée a l'arriére de I'avant-bras/
du coude. Enrouler la ceinture au dos et la fixer a la boucle a attache rapide a
l'avant du coussin. Régler la ceinture et couper I'excédent si nécessaire pour obtenir
I'ajustement souhaité. (Fig. B).

3. Placer l'av ant-bras dans I'écharpe de bras le plus en arriére possible. Fixer la
sangle de pouce (iv) entre le pouce et I'index a I'avant de I'écharpe. Fixer la sangle
d'avant-bras a I'écharpe et au coussin. (Fig. C).

4. Glisser la sangle d'épaule sur I'épaule qui n'est pas blessée. Régler la longueur de la
sangle d'épaule pour obtenir I'ajustement souhaité. (Fig. D)
REMARQUE : La bande auto-agrippante située sur la sangle d'épaule doit étre
orientée vers le haut et vers l'avant.

5. Attacher la sangle d'épaule a I'écharpe de bras a I'aide des boucles a attache rapide
(iiii). Régler la longueur de la sangle d'épaule et de la sangle arriére pour obtenir
I'ajustement souhaité. (Fig. E).

RETRAIT DE L'ORTHESE :

Pour retirer I'UltraSling PRO, défaire les boucles a attache rapide, retirer la sangle
d'avant-bras, la sangle de pouce et la ceinture. Retirer lentement I'orthése.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE STOCKAGE :

Laver & la main a I'eau (86°F/30°C) et au savon doux. Laisser sécher a l'air
libre.

REMARAQUE : Si le produit n'est pas suffisamment rincé, des résidus de
savon peuvent provoquer des irritations et endommager le matériau.

NE PAS repasser.

NE PAS nettoyer a sec.

NE PAS utiliser d'eau de javel.
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COMPOSITION DES MATERIAUX : nylon, polypropyléne, mousse de polyuréthane, coton,
mousse/tissu stratifié, polyacétal, polyester, acétal.

GARANTIE : D)JO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de I'unité et de ses accessoires
en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois a partir

de la date d'achat. Si les conditions de cette garantie sont incompatibles avec les
réglementations locales, les dispositions des réglementations locales s'appliquent.

PREVU POUR UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT.
FABRIQUE SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ETE

UTILISEES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITE
DE FONCTION, DE RESISTANCE, DE DURABILITE ET DE CONFORT, IL
N’EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PREVIENNE

TOUTE BLESSURE.

NEDERLANDS

LEES DE ONDERSTAANDE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG EN VOLLEDIG
DOOR VOORDAT U DIT HULPMIDDEL GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR
EEN GOEDE WERKING VAN HET HULPMIDDEL.

BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL:
De gebruiker moet in staat zijn:
de instructies, waarschuwingen en aandachtspunten te lezen en te begrijpen.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES: postoperatieve immobilisatie na hersteloperatie van de
rotatormanchet, Bankart-procedures, capsular shift, glenohumerale dislocatie/subluxatie,
beschadiging en hersteloperaties van weke delen.

CONTRA-INDICATIES: geen.

WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN: Neem onmiddellijk contact op met uw arts als
u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt bij
gebruik van dit product.

MATEN EN CONFIGURATIE:

Armsteun: Om de maat van de armsteun te bepalen, meet u de afstand tussen de
elleboogplooi en de aanzet van de wijsvinger.

PORTUGUES

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE TODAS ESTAS INSTRUCOES.
0 USO CORRETO E ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DESTE
PRODUTO.

PERFIL DO USUARIO PRETENDIDO:
O usudrio deve ser capaz de:
Ler e compreender as instrucdes, 0s avisos e as precaucdes

USO PREVISTO E INDICACOES: Reparos pos-operatdrios do manguito rotador, Procedimentos
de Bankar, Desvios capsulares, Luxagdo/sublaxa¢ao glenoumeral, Distensdes/reparos em
tecidos moles.

CONTRAINDICACOES: Nenhuma

ADVERTENCIAS E PRECAUGOES: Se, durante o uso deste produto, vocé sentir dor, ocorrer
inchaco, alteracdes da sensibilidade ou qualquer outra reacao incomum, consulte
imediatamente o seu médico.

DIMENSIONAMENTO E CONFIGURACAO:

Envelope para o braco: Para dimensionar o envelope para o braco, meca desde a dobra do
cotovelo até a base do dedo indicador.

MAAT MITELLA AFMETINGEN
SIM 10,5"-15" (26,7 cm - 38,1 cm)
L/XL 15+" (38,1+ cm)

De armsteun wordt verzonden in L/XL-configuratie. Om de armsteun aan te passen
aan de maat S/M, maakt u beide snelsluitingen los. Vouw de armsteun om en plak het
klittenband aan de binnenkant van de armsteun.

Configuratie van rechts naar links: De UltraSling PRO wordt verzonden in een configuratie
voor letsel aan de rechterarm. Om de configuratie van de schouderband geschikt te
maken voor letsel aan de linkerarm, maakt u de twee snelsluitingen aan de voorkant
van de armsteun los en haalt u het kussentje van de armsteun af. Breng het kussentje
aan op de linkerkant van het lichaam door het kussentje om te draaien, zodat het
kleinere uiteinde naar de achterkant van de linkerelleboog wijst. Doe de tailleband om
uw taille en bevestig de armsteun aan het kussentje. Schuif de schouderband over de
rechterschouder. Plaats de arm in de sling en maak de snelsluitingen weer vast.

Tailleband: De UltraSling PRO past taillematen (63,5 cm-160 cm) Trek de tailleband aan
en knip deze zo nodig bij om een goede pasvorm te verkrijgen.

Optioneel kussentje: De UltraSling PRO kan zonder kussentje worden gedragen. Verwijder
de achterkant van de heupgordel van het kussen en bevestig de Y-vormige band

aan beide zijden van de mitellahouder bij de elleboog. Voor de voorkant van de
heupgordel, verwijder de klikgesp van het kussen en bevestig de Y-vormige band aan de
mitellahouder. Knip de tailleband zo nodig bij.

AANBRENGEN:
Om zeker te zijn van een goede pasvorm, dient het product vddr de operatie aangepast te worden.

1. Ontgrendel de klikgesp (i) op het kussen en onderarmband (ii) op de armhouder.
Maak de schouderband los door de snelsluitingen (iii) aan de voorkant van de
armsteun los te maken. (Afb. A).

2. Plaats het kussentje aan de geblesseerde zijde op taille-/heuphoogte met de
elleboog gefixeerd in een hoek van 90°. De smalle kant van het kussentje moet zich
bevinden bij de achterkant van de onderarm/elleboog. Leg de heupgordel rond de
rug en bevestig de klikgesp aan de voorkant van het kussen. Trek de tailleband aan
en knip deze zo nodig bij om een goede pasvorm te verkrijgen. (Afb. B).

3. Plaats de onderarm in de armsteun met de arm zo ver mogelijk achterin. Zet de
duimband (iv) aan de voorkant van de sling vast tussen duim en wijsvinger. Bevestig
de onderarmband aan sling en kussentje. (Afb. C).

4. Wikkel de schouderband rond de gezonde schouder. Pas de lengte van
de schouderband aan zodat deze goed past. (Afb. D) OPMERKING: De
klittenbandsluiting van de schouderband moet naar boven wijzen en weg van de
patiént.

5. Bevestig de schouderband met de snelsluitingen (iii) aan de armsteun. Pas de lengte
van de schouder- en rugband aan zodat deze goed passen. (Afb. E).

DE SLING VERWI)DEREN:

Om de UltraSling PRO te verwijderen, maakt u de snelsluitingen los, verwijdert u de
onderarmband, duimband en tailleband. Verwijder de sling langzaam.

INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN OPSLAG:

Met de hand wassen in water (30°C) met milde zeep. Aan de lucht laten
drogen.

OPMERKING: Als het product niet grondig wordt gespoeld, kunnen
zeepresten irritatie veroorzaken en het materiaal aantasten.

Z‘ i NIET strijken.

NIET in de droger drogen.

; g ; NIET bleken.

GEBRUIKTE MATERIALEN: Nylon, polypropyleen, polyurethaanschuim, katoen,
laminaatschuim/tricot, polyacetaal, polyester, acetaal.

GARANTIE: DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het
product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als
materiaal- of fabricagefouten geconstateerd worden. Indien de garantievoorwaarden

in strijd zijn met de plaatselijke wetgeving, gelden de bepalingen van de betreffende
plaatselijke wetgeving.

BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR EEN PATIENT.
BEVAT GEEN NATUURLIJK LATEXRUBBER.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHULP VAN
DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT
QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE
VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN
VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

TAMANHO DA MEDIGAO
ALGA DO BRAGO
P/M 10,5"-15" (26,7 cm - 38,1 cm)
G/GG 154" 38,1+ cm)

O envelope para o brago é enviado na configuragdo G/GG. Para ajustar o envelope para
o braco ao tamanho P/M, solte as duas fivelas de liberacao rapida. Dobre para dentro o
envelope para o braco e afixe as abas do gancho e do laco no interior do envelope.

Configuracdo da direita para a esquerda: O UltraSling PRO é enviado em uma configuracao
para lesao no brago direito. Para ajustar o anel do ombro a uma configuracao para lesao
no braco esquerdo, solte as duas fivelas de liberacao rapida na frente do envelope para
o braco e destaque a almofada do envelope para o braco. Aplique a almofada no lado
esquerdo do corpo, virando-a de modo que a extremidade menor aponte para a parte
traseira do cotovelo esquerdo. Coloque a cinta em torno da cintura e prenda o envelope
para o braco na almofada. Deslize o anel do ombro sobre o ombro direito. Coloque o
brago na tipoia e recoloque as fivelas de liberagao rapida.

Cinta: O UltraSling PRO se ajusta aos tamanhos de cintura de
(63,5 cm-160 cm). Ajuste a cinta e encurte conforme necessario para um ajuste
adequado.

Travesseiro opcional: O UltraSling PRO pode ser usado sem o travesseiro. Remova a parte
traseira da cinta da almofada e afixe a tira em y a ambos os lados do envelope da alca
do braco no cotovelo. Para a parte frontal da cinta, remova a fivela de libertacao rapida
da almofada e afixe a tira em y ao envelope da al¢a do braco. Encurte a cinta conforme
necessario.

APLICACAO:
Para garantir o ajuste adequado, se possivel, o produto deve ser dimensionado no paciente no pré-operatdrio.

1. Solte a fivela de libertacao rapida (i) da almofada e a tira do antebraco (ii) no
envelope do braco. Solte o anel do ombro, liberando as fivelas de liberacdo rapida
(iii) na frente do envelope para o brago. (Fig. A).

2. Alinhe a almofada do lado lesionado na altura da cintura/quadril com o cotovelo
fixado em 90°. A extremidade estreita da almofada deve ser posicionada na parte
traseira do antebrago/cotovelo. Passe a cinta por tras da cintura e prenda a fivela
de libertacdo rapida na parte frontal da almofada. Ajuste a cinta e encurte conforme
necessario para um ajuste adequado. (Fig. B).

3. Coloque o antebrago no envelope para o braco o mais para tras possivel. Prenda a
tira de polegar (iv) entre o polegar e o indicador na frente da tipoia. Fixe a tira do
antebraco a tipoia e a almofada. (Fig. C).

4. Enrole o anel do ombro ao redor do ombro saudavel. Ajuste a circunferéncia do anel
do ombro para um ajuste adequado.
(Fig. D)
OBSERVACAO: O fechamento do gancho e do laco no anel do ombro deve estar
voltado para cima e em sentido oposto ao paciente.

5. Prenda a tira do ombro ao envelope para o braco usando as fivelas de liberacao
rapida (iii). Ajuste o comprimento da tira de ombro e das costas para um ajuste
adequado. (Fig. E).

REMOCAO DO SUPORTE:

Para remover o UltraSling PRO, solte as fivelas de liberacao rapida e remova a tira do
antebraco, a tira do polegar e a cinta. Remova lentamente o suporte.

INSTRUCOES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO:

Lave a mao com agua (86°F/30°C) e sabao neutro. Deixe secar ao ar livre.
OBSERVAGAO: Se este produto nao for bem enxaguado, os residuos do
sabdo poderao causar irritacao e deterioracao do material.

Z‘ i NAO passe a ferro.

NAO centrifugue.

; g ; NAO use alvejantes.

COMPOSICAO DO MATERIAL: Nylon, Polipropileno, Espuma de poliuretano, Algodao, Espuma
laminada/tricot, Poliacetal, Poliéster, Acetal.

GARANTIA: A DJO, LLC se compromete a reparar ou substituir a totalidade ou parte da
unidade e seus acessorios, por defeitos de material ou fabricacdo, durante o periodo
de seis meses ap6s a data de venda. No caso de os termos desta garantia serem
inconsistentes com os regulamentos locais, as disposicoes desses regulamentos locais
serao aplicadas.

DESTINADO AO USO INDIVIDUAL DO PACIENTE.
NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORCOS EM
TERMOS DE TECNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE
MAXIMA DA FUNCAO, FORCA, DURABILIDADE E CONFORTO, NAO
GARANTIMOS QUE NAO OCORRERAO LESOES COM A UTILIZACAO
DESTE PRODUTO.
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CESTINA
PRED POUZITIM TOHOTO NASTROJE SI PROSIM PECLIVE PRECTETE VESKERE
NASLEDUJICI INSTRUKCE. SPRAVNA APLIKACE JE NEZBYTNA PRO SPRAVNOU FUNKCI
NASTROJE
PROFIL ZAMYSLENEHO UZIVATELE:

UzZivatel by mél byt schopen:
precist a porozumét instrukcim, varovanim a upozornénim.

UCEL POUZITI / INDIKACE: Pooperacni korekce rotatorové manzety, postupy souvisejici
s Bankartovym defektem, posuny kloubniho pouzdra, glenohumeralni dislokace/
subluxace, zatiZeni/korekce mékkych tkani.

KONTRAINDIKACE: Zadné

VAROVANI A UPOZORNENI: Pokud pfi pouzivani tohoto produktu pocitujete jakoukoli bolest,
otok, zmény citu pfi dotyku nebo jakékoli jiné neobvyklé reakce, obratte se okamzité na
svého lékare.

UPRAVA VELIKOSTI A NASTAVENI:

Zdvés paze: Chcete-li upravit velikost zavésu paze, zmérte délku zakladny od loketniho
zahybu k ukazovacku.

VELIKOST PAZNIHO MERENI
ZAVESU
SIM "10.5"-15" (26.7cm - 38.1cm)
L/XL 15" (38.1 cm) A VICE"

Zavés paze je dodavan v nastaveni L/XL. Chcete-li upravit zavés paze na velikost S/M,
rozepnéte obé rychloupinaci prezky. PfeloZte zavés paze a pripojte suchy zip na vnitfni
strané zavésu.

Prenastaveni z pravé ruky na levou: Pom(icka UltraSling PRO je dodavana v nastaveni pro
pravou rukou. Chcete-li pfizplsobit nastaveni ramenniho popruhu na zranéni levé paze,
rozepnéte dvé rychloupinaci prezky na predni strané zavésu paze a odpojte polstarek od
zavésu paze. Prilozte polstarek na levou stranu téla tim, Ze jej prevratite tak, aby mensi
konec sméfoval k zadni ¢asti levého lokte. Omotejte bfisni pas kole pasu a k polstarku
pfipojte zavés paze. Nasunte ramenni popruh pfes pravé rameno. Umistéte pazi do
zavésného popruhu a pfipojte ji pomoci rychloupinacich prezek.

BFisni pds: Pomucka UltraSling PRO padne vétsiné velikosti pasu
(63,5 cm-160 cm). Upravte bfi3ni pas a dle potieby jej sefiznéte na spravnou délku.

Polstdrek (volitelny): Pomucku UltraSling PRO je mozné nosit bez polstarku. Odstrarite
zadni ¢ast pasového popruhu z polstarku a prilepte popruh ve tvaru Y k obéma stranam
pazniho zavésného popruhu na loktu. Pro pfedni ¢ast pasového popruhu odstrarite
rychloupinaci prezku z polStarku a prilepte popruh ve tvaru Y

k paznimu zavésnému popruhu. Sefiznéte bfisni pas dle potreby.

NASAZEN:
Aby pomiicka sprdvné padla, je-li to mozné, pred operaci by méla byt pFizpiisobena jeji velikost.

1. Uvolnéte rychloupinaci prezku (i) na polStarku a popruh predlokti (i) na paznim
zavésu. Uvolnéte ramenni popruh tim, Ze rozepnete rychloupinaci prezky (iii) na
predni strané zavésu paze. (Obr. A).

2. Vyrovnejte polStafek na poranéné strané v Grovni pasu/kycle s loktem zajisténym
v Uhlu 90°. Uzky konec polstafku je nutné umistit k zadni €asti predlokti/lokte.
Protahnéte pasovy popruh za zady a pfipojte jej k rychloupinaci prezce v predni asti
pol3tarku.Upravte bfisni pas a dle potfeby jej sefiznéte na spravnou délku. (Obr. B).

3. Umistéte predlokti do zavésu paze co nejvice dozadu. Zajistéte palcovy popruh
(iv) mezi palcem a ukazovakem v pfedni €asti zavésu. Zajistéte popruh predlokti
k zavésu a polstarku. (Obr. C).

4. Nasunte ramenni popruh pres zdravé rameno. Upravte obvod ramenniho popruhu
na spravnou velikost. (Obr. D)

POZNAMKA: Suchy zip ramenniho popruhu musi sméfovat nahoru a smérem od
pacienta.

5. Pripojte ramenni pas k zavésu paze pomoci rychloupinacich
prezek (iii). Upravte ramenni a zadovy pas na spravnou délku. (Obr. E).

SEJMUTi ORTEZY:

Pokud chcete pomUcku UltraSling PRO sejmout, odepnéte rychloupinaci prezky
a odejméte popruh predlokti, palcovy popruh a bfisni pas. Pomalu sejméte ortézu.

POKYNY PRO CISTENI A SKLADOVANI:

Perte rucné v teplé vodé (30°C) jemnym mydlem. Nechte oschnout na
vzduchu.

POZNAMKA: Dikladné oplachnéte. Zbylé mydlo miize drazdit pokozku
a zhorsit kvalitu materialu.

NESUSTE v susicce.

& NEZEHLETE.

; g ; NEPOUZIVEJTE bélici pripravky.

MATERIALOVE SLOZENI: Nylon, polypropylen, polyuretanova péna, bavina, laminatova péna/
tkanina, polyacetal, polyester, acetal.

ZARUKA: Pokud do 3esti mésicli od data prodeje dojde k zavadé z ddvodu vady materialu
nebo chybného zpracovani, provede spole¢nost DJO, LLC opravu nebo vyménu celého
vyrobku nebo jeho ¢asti a jeho pfislusenstvi. V rozsahu, ve kterém se podminky této
zaruky neshoduji s mistnimi pfedpisy, se uplatiuji tyto mistni pfedpisy.

URCENO K POUZITI U JEDNOHO PACIENTA.
NEOBSAHUJE PRIRODNI PRYZOVY LATEX.

OZNAMENI: | KDYZ BYLO U NEJMODERNE)SICH TECHNIK VENOVANO
MAXIMALNI USILI PRO ZISKANT MAXIMALNI KOMPATIBILITY
FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLI, NELZE ZARUCIT, ZE
POUZIVANI TOHOTO PRODUKTU ZABRANI PORANENI.

SLOVENCINA

PRED POUZITIM POMOCKY SI POZORNE PRECITAJTE VSETKY NASLEDUJUCE POKYNY.
NA SPRAVNU FUNKCIU POMOCKY JE NEVYHNUTNE JE) SPRAVNE POUZITIE.

PROFIL ZAMYSLANEHO POUZIVATELA:
PouZivatel by mal byt schopny:
Precitajte si pokyny, varovania a upozornenia a pochopte ich.

ZAMYSLANE POUZITIE/INDIKACIE: Pooperacné korekcie manZety rotdtora, postupy sdvisiace
s Bankartovym defektom, posuny kibového puzdra, glenohumeralna dislokacia/
subluxacia, natiahnutie/korekcie makkych tkaniv.

KONTRAINDIKACIE: Ziadne.

VAROVANIA A UPOZORNENIA: Ak pri pouZivani tohto produktu pocitite bolest, opuch,
vnemové zmeny alebo akékolvek nezvycajné reakcie, okamzite sa obratte na svojho
lekara.

VELKOSTI A KONFIGURACIA:

Kryt ramena: Ak chcete zistit velkost krytu ramena, odmerajte vzdialenost laktovej ryhy
k baze ukazovaka.

VELKOST MERANIE
RAMENNEHO
POPRUHU
SIM 10,5" - 15" (26,7 cm - 38,1 cm)
L/XL 15" a viac (38,1 cm a viac)

Kryt ramena sa dodava v konfiguracii L/XL. Ak chcete upravit velkost krytu ramena na
velkost S/M, odpojte obidve spony na rychle uvolnenie. Zlozte kryt ramena a pripojte
Gchytky hacika a slu¢ky na vndtornd stranu krytu.

Konfigurdcia z pravého na lavé: Produkt UltraSling PRO sa dodava v konfiguracii zranenia
pravého ramena. Ak chcete nastavit ramenny kruh na konfiguraciu zranenia lavého
ramena, uvolnite dve spony na rychle uvolnenie na prednej strane krytu ramena

a odpojte vankus z krytu ramena. Vankus prichytte na lava stranu tela jeho pretocenim
tak, aby mensi koniec smeroval k zadnej ¢asti lavého lakta. Omotajte popruh na pas
okolo zapdstia a pripojte kryt ramena k vankasu. Prevlecte ramenny kruh cez pravé
rameno. Ruku umiestnite do zavesu a znovu pripojte spony na rychle uvolnenie.

Popruh na pds: Produkt UltraSling PRO sedi na velkosti pasov 25" - 63" (63,5 cm -
160 cm). Popruh na pés nastavte a podla potreby skratte, aby spravne sedel.

Volitelny vankus: Produkt UltraSling PRO je mozné nosit bez vankisa. Odstrante

zadnu Cast pasového popruhu z vankusa a prilepte popruh v tvare Y k obom stranam
ramenného zavesného popruhu na lakti. Odstrarite rychloupinaciu sponu z vankuisa na
prednej Casti pasového popruhu a prilepte popruh v tvare Y k ramennému zavesnému
popruhu. Popruh na pas podla potreby dotiahnite.

POUZITIE:
Aby produkt dokonale vyhovoval, musi sa na pacientovi odmerat pred operdciou, ak je to mozné.

1. Uvolnite rychloupinaciu sponu (i) na vankdsi a popruh predlaktia
(i) na zavese. Uvolnite ramenny kruh (iii) uvolnenim spdn na rychle uvolnenie na
prednej strane krytu ramena. (Obr. A).

2. Zarovnajte vankus k zranenej strane na trovni pasu/bokov s laktom zafixovanym
v 90°. Uzky koniec vankisa musi byt umiestneny v zadnej ¢asti predlaktia/lakta.
Pretiahnite pasovy popruh poza chrbat a pripojte ho k rychloupinacej spone na
prednej Casti vankdsa. Popruh na pas nastavte a podla potreby skratte, aby spravne
sedel. (Obr. B).

3. Predlaktie vloZte ¢o najviac do krytu ramena. Upevnite palcovy popruh (iv) medzi
palec a ukazovak na prednu cast slucky. Upevnite predlaktovy popruh k slu¢ke
a vankdsu. (Obr. C).

4. Omotajte ramenny kruh okolo zdravého ramena. Nastavte obvod ramenného kruhu
tak, aby dobre sedel. (Obr. D) POZNAMKA: Uzaver hacika a slucky ramenného
kruhu by mal smerovat nahor a pre¢ od pacienta.

5. Utiahnite ramenny popruh ku krytu ramena pomocou spén na rychle uvolnenie (iii).
Nastavte dizku ramenného a zadného popruhu tak, aby dobre sedeli. (Obr. E).

ODSTRANENIE ORTEZY:

Produkt UltraSling PRO odstranite tak, Ze odpojite spony na rychle uvolnenie
a odstranite predlaktovy popruh, palcovy popruh a popruh na pas. Pomaly odstrante
ortézu.

INSTRUKCIE A POKYNY OHLADOM CISTENIA A SKLADOVANIA:

Perte ru¢ne vo vode (pri teplote 30°C) s jemnym mydlom. Vysuste na
vzduchu.

POZNAMKA: Pri nedostatoénom oplachnuti mézu zvysky mydla spdsobit
podrazdenie a poskodenie materialu.

Y
& NEZEHLITE.
&

NESUSTE v susicke.

;g; NEBIELTE.

MATERIALOVE ZLOZENIE: Nylon, polypropylén, polyuretanova pena, bavina, laminatova
pena/trikot, polyacetdl, polyester, acetat.

ZARUKA: Spolo¢nost DJO, LLC vykona opravu alebo vymenu celého produktu alebo jeho
Casti a jeho prislusenstva z dévodu chyby materidlu alebo spracovania pocas Siestich
mesiacov od datumu predaja. V pripade, Ze podmienky tejto zaruky nie st v stlade

s miestnymi predpismi, platia ustanovenia dané miestnymi predpismi.

URCENE NA POUZITIE PRE JEDNEHO PACIENTA.
PRI VYROBE NEBOL POUZITY PRIRODNY GUMOVY LATEX.

POZNAMKA: A) KED SA U NAJMODERNE)SICH TECHNIK VENOVALO
VSETKO USILIE ZISKANIU MAXIMALNE) KOMPATIBILITY FUNKCIE,
SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOZNE ZARUCIT, ZE
POUZIVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE UCINNOU PREVENCIOU VOCI
PORANENIU.

DANSK

LAS FOLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FOR ANVENDELSE AF
ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN
FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:
Brugeren skal kunne:
Laese og forstd anvisninger, advarsler og forholdsregler.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER: Postoperative rotator cuff-reparationer,
Bankart-indgreb, kapselforskydninger, dislokation/subluksation af ligamenta
glenohumeralia, bladdelsforstraekninger/-reparationer.

KONTRAINDIKATIONER: Ingen.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Kontakt omgaende din laege, hvis du far smerter, haevelser,
folelsesforandringer eller andre usaedvanlige reaktioner under brugen af dette produkt.

OPMALING OG JUSTERING:

Armslynge: Der males op til armslyngens starrelse ved at male fra albuebgjningen til
starten af pegefingeren.

ARMSLYNGESTORRELSE MAL
S/IM 10,5"-15" (26,7 cm - 38,1 cm)
L/XL 15+" (38,1+ cm)

Armslyngen er ved afsendelse indstillet til str. L/XL. Armslyngen justeres til str. S/M ved
at lgsne begge snaplase. Fold armslyngen indad, og szt burrebandslukningen fast pa
indersiden af armslyngen.

Justering fra hajre til venstre arm: UltraSling PRO er ved afsendelse indstillet til hgjre

arm. Skulderremmen justeres til brug pa venstre arm ved at lgsne de to snapldse pa
forsiden af armslyngen og fjerne puden fra slyngen. Szt derefter puden pa venstre side
af kroppen ved at vippe den over, sa den smalleste ende af puden peger bagud mod
venstre albue. For taljebaeltet rundt om taljen, og saet armslyngen fast pa puden. Lad
skulderremmen glide over hgjre skulder. Placer armen i slyngen, og luk snapldsene.

Taljebeelte: UltraSling PRO passer til taljer str. 25 IN = 63 IN (63,5 cm - 160 cm). Juster
taljebaeltet, og klip det til, sa det sidder korrekt.

Pude (ekstraudstyr): UltraSling PRO kan bruges uden puden. Fjern bagsiden af taljebeeltet fra
puden, og fastger y-remmen til begge sider af armslyngen ved albuen. Fjern snaplasen fra
puden pa forsiden af taljebzeltet, og fastgar y-remmen til armslyngen. Tilpas taljebzeltet
efter behov.

ANVENDELSE:
For at sikre korrekt pasform, bar produktets starrelse tilpasses til patienten preoperativt.

1. Lesn snaplasen (i) pa puden og underarmsremmen (ii) pa armslyngen. Lasn
skulderremmen ved at lase snaplasene (iii) pa forsiden af armslyngen op. (Fig. A).

2. Fa puden pa den skadede side til at sidde i hgjde med taljen/hofterne med albuen
i en 90° vinkel. Pudens smalle ende skal vaere placeret bag pa underarmen/albuen.
For taljeremmen bag om ryggen, og fastger snaplasen pa forsiden af puden. Juster
taljebzeltet, og klip det til, sa det sidder korrekt. (Fig. B).

3. Placer underarmen sa langt bagud i armslyngen som muligt. Fastgar
tommelfingerremmen (iv) mellem tommelfingeren og pegefingeren foran pa
slyngen. Fastger underarmsremmen pa slyngen og puden. (Fig. C).

4. For skulderremmen rundt om den raske skulder. Juster skulderremmens omkreds, sa
den sidder korrekt. (Fig. D) BEMAERK: Burrebdndslukningen pa skulderremmen skal
vende opad og vak fra patienten.

5. Fastger skulderremmen pa armslyngen ved hjalp af snaplasene
(iiii). Juster lzengden af skulderremmen og remmen bagpa, sa de sidder korrekt. (Fig.
E).

FJERNELSE AF SLYNGEN:

UltraSling PRO tages af ved at Iase snaplasene op og tage underarmsremmen,
tommelfingerremmen og taljebaeltet af. Tag stille og roligt slyngen af.

RENGORINGS- OG OPBEVARINGSANVISNINGER:

Handvaskes i varmt vand (86 °F/30 °C) med en mild sabe. Lufttarres.
BEMZ/ERK: Hvis slyngen ikke skylles grundigt, kan resterende saebe fordrsage
irritation og nedbryde materialet.

Ma IKKE stryges.

Ma IKKE terretumbles.

M3 IKKE lzegges i blegemiddel.
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MATERIALEINDHOLD: Nylon, polypropylen, polyuretanskum, bomuld, skum-/trikotlaminat,
polyacetal, polyester, acetal.

GARANT!I: | op til seks maneder efter salgsdatoen vil DJO, LLC i tilfeelde af fejl i materialer
eller udferelse reparere eller udskifte hele udstyret eller dele deraf samt dets tilbehgr.

| det omfang vilkarene i denne garanti er uforenelige med lokal lovgivning, vil
bestemmelserne i den pagzeldende lokale lovgivning gaelde.

KUN BEREGNET TIL BRUG PA EN ENKELT PATIENT.
IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.

ERKLARING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE
TEKNIKKER KAN GGRE FOR AT OPNA DEN FORENEDE MAKSIMALE
FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER
DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGA LASIONER
VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

INNAN DU ANVANDER ENHETEN MASTE DU NOGA LASA ALLA ANVISNINGAR SOM
FOLJER. KORREKT APPLIKATION AR NODVANDIGT FOR ATT ENHETEN SKA FUNGERA
SOM DEN SKA.

AVSEDDA ANVANDARE:

Anvandaren ska kunna:
Ldsa och forstd anvisningarna, varningarna och forsiktighetsatgarderna.

AVSEDD ANVANDNING/INDIKATIONER: Postoperativa reparationer av rotatorkuff,
Bankart-ingrepp, kapselskiften, glenohumeral urledvridning/subluxation, mjukvavnads-
strackningar/-reparationer.

KONTRAINDIKATIONER: Inga.

VARNINGAR OCH FORSIKTIGHETSATGARDER: Om du kédnner smarta, svullnad,
kanselforandringar eller ovanliga reaktioner nar du anvdander denna produkt ska du
omedelbart kontakta lakare.

DIMENSIONERING OCH KONFIGURATION:

Mitella: FOr att dimensionera mitellan mater du upp armbagsvecken till nedre delen av
pekfingret.

MITELLA- MATNING
STORLEK
SIM 10,5"-15" (26,7 cm - 38,1 cm)
L/XL 15+" (38,1+cm)

Mitellan levereras i L/XL-konfiguration. Justera mitellan till S/M-storlek genom att
kndppa upp bada snabbkopplingsspannena. Vik in mitellan och fast kardborrkndpp-
ningarna pa insidan av mitellan.

Hager till vanster konfiguration: UltraSling Pro levereras i en konfiguration for
hogerarmsskada. Justera axelringen till en konfiguration for vansterarmsskada genom
att knappa upp de tva snabbkopplingsspannena pa framsidan av mitellan och lossa
kudden fran mitellan. Satt kudden pa kroppens vanstra sida genom att vanda kudden
s& att den mindre dnden &r riktad mot baksidan av vanster armbage. Linda midjebaltet
runt midjan och fast mitellan pa kudden. Satt axelringen 6ver hoger axel. Placera armen
i slingan och satt tillbaka snabbkopplingsspannena.

Midjebdlte: UltraSling PRO passar midjestorlekar 25"~ 63" 63,5 cm - 160 cm. Justera
midjebdltet och forkorta den vid behov sd att slingan sitter ratt.

Valfri kudde: UltraSling PRO kan bdras utan kudde. Ta bort midjebaltets baksida
fran kudden och fast Y-bandet pa bada sidor av armslyngans mitella vid armbdagen.
Midjebaltets framsida: ta bort snabbspannet fran kudden och fast Y-bandet pa
armslyngans mitella. Forkorta midjebdltet enligt behov.

APPLIKATION:
Fdr att produkten ska fd rdtt passform ska den provas ut pd patienten fare operationen.

1. Lossa snabbspdnnet (i) pa kudden och underarmsremmen (ii) pa mitellan. Lossa
axelringen genom att lossa snabbkopplingsspannena (iii) pa mitellans framsida. (Fig.
A).

2. Placera kudden pa den skadade sidan i h6jd med midjan/hoften med armbagen
i 90°. Den smala anden av kudden ska vara vand mot baksidan av underarmen/
axeln. Dra midjebandet runt ryggen och fast pa snabbspannet pa kuddens framsida.
Justera midjebaltet och forkorta den vid behov sa att slingan sitter ratt. (Fig. B).

3. Placera underarmen i mitellan s langt bak som mdjligt. Fast tumremmen (iv)
mellan tummen och pekfingret langst fram pa slingan. Fast underarmsremmen i
slingan och kudden. (Fig. C).

4. Linda axelringen runt den friska axeln. Justera omkretsen
pa axelringen sa att den sitter ratt. (Fig. D)
OBS! Axelringens baltfaste bor vara vand uppratt och bort fran patienten.

5. Fast axelremmen pa mitellan med hjalp av snabbkopplingsspannena (iii). Justera
axelremmen och den bakre remmen sd att den sitter ratt. (Fig. E).

TA BORT ORTOSEN:

AvLagsna UltraSling PRO genom att lossa snabbkopplingsspannena, ta bort
underarmsremmen, tumremmen och midjebaltet. Ta Idngsamt bort ortosen.

RENGORINGS- OCH FORVARINGSANVISNINGAR:

Handtvatta i vatten (86°F/30°C) med mild tval. Lufttorka.
OBS! Om den inte skdljs noga kan tvalrester orsaka irritation och bryta ned
materialet.

& Far E) strykas.

Far EJ torktumlas.

; g ; Far EJ blekas.

MATERIALINNEHALL: Nylon, polypropylen, polyuretanskum, bomull, laminatskum/trika,
polyacetal, polyester, acetal.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehor
vid defekter i material eller utforande under en period om sex manader fran och med
forsaljningsdatum. Om garantins villkor ar i strid med lokala bestammelser ska de lokala
bestdmmelserna galla.

ENDAST AVSEDD FOR EN ENDA PATIENT.
E) TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

OBS! ALLA ANSTRANGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK
ANVANTS FOR ATT UPPNA MAXIMAL OVERENSSTAMMELSE AV
FUNKTION, STYRKA, HALLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA
GARANTIER LAMNAS ATT SKADA FORHINDRAS GENOM ATT
ANVANDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE KAIKKI SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KAYTTOA.
LAITTEEN OIKEA KAYTTO ON TARKEAA SEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KAYTTA)IA KOSKEVAT EDELLYTYKSET:

Kayttajan pitad pystya:

Lukemaan ja ymmartamadan ohjeet, varoitukset ja varotoimet.
KAYTTOTARKOITUS/KAYTTOAIHEET: Kiertdjakalvosimen korjausoperaatioiden, olkanivelen
Bankart-korjausleikkauksen, nivelen virheasennon, olkanivelen osittaisen tai kokonaisen
sijoiltaanmenon seka pehmytkudoksen venahdysten ja korjausten jalkeen.

VASTA-AIHEET: Ei mitaan.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET: Kysy valittdmadsti neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta,
jos koet tata tuotetta kdyttdessdsi kipua, turvotusta, tuntomuutoksia tai epdtavallisia
reaktioita.

KOON MAARITTAMINEN JA SAATAMINEN:

Kdden kantoside: Madrita kaden kantositeen koko mittaamalla kyynartaipeesta etusormen
juureen.

KADEN KANTOSITEEN MITAT
KOKO
S/IM 10,5"-15" (26,7-38,1 cm)
L/XL YLI15" (YLI 38,1 cm)

Kaden kantoside toimitetaan L/XL-kokoisena. Sdddd kaden kantoside S/M-kokoiseksi
avaamalla molemmat pikalukitussoljet. Taita sitten kaden kantoside ja kiinnita
kantositeen sisdpuolella olevat tarranauhakaistaleet.

Sddtdminen oikeasta kddestd vasempaan: UltraSling PRO toimitetaan sdddettyna oikean
kaden vammalle. Jos vamma on vasemmassa kadessa, olkalenkin voi saataa vasemmalle
kadelle sopivaksi irrottamalla kaksi pikalukitussolkea kantositeen etupuolelta ja
poistamalla pehmusteen kantositeesta. Kiinnitd pehmuste kehon vasemmalle puolelle
kadantamalla pehmuste ympari siten, ettd pienempi paa osoittaa kohti kyyndrpaan
takaosaa. Kiedo vyotdréhihna vyotaron ymparille ja kiinnita kaden kantoside
pehmusteeseen. Sujauta olkalenkki oikean olkapaan ympdrille. Aseta kasi kantositeeseen
ja kiinnita pikalukitussoljet.

Vyétdréhihna: UltraSling PRO sopii vyotaronymparyksille 25-63" (63,5-160cm). Saada
vyotdrohihna sopivaksi ja leikkaa sita tarvittaessa.

Valinnainen tyyny: UltraSling PRO -kantosidettd voidaan kdyttdd ilman tyynya. Irrota
vyodtdrohihnan takaosa tyynysta ja kiinnita y-hihna kantositeen molemmille puolille.
Vyotdrohihnan edessd irrota pikalukitussolki tyynysta ja kiinnitd y-hihna kantositeeseen.
Leikkaa vyotdrohihnaa tarvittaessa.

KAYTTO:
Jotta tuote istuisi oikein, se tulee sovittaa potilaan mittoihin ennen operaatiota, jos mahdollista.

1. Irrota pikalukitussolki (i) kantositeen pehmusteesta ja kyynarvarsihihnasta (ii). Avaa
olkalenkki avaamalla pikalukitussoljet (iii) kantositeen edesta. (Kuva A.)

2. Aseta pehmuste loukkaantuneelle puolelle vydtdron/lantion tasolle kyyndrpaan
ollessa 90 asteen kulmassa. Pehmusteen kapea paa tulee asettaa kyynarvarren/
kyynarpaan taakse. Pujota vyotdrohihna seldn takaa ja kiinnita pikalukitussolki
tyynyn edestd. Sdada vydtarchihna sopivaksi ja leikkaa sita tarvittaessa. (Kuva B.)

3. Aseta kyynarvarsi mahdollisimman pitkalle kantositeeseen. Kiinnita peukalohihna
(iv) kantositeen etuosaan peukalon ja etusormen valiin. Kiinnitd kyynarvarsihihna
kantositeeseen ja pehmusteeseen. (Kuva C.)

4. Aseta olkalenkki terveen olkapdan ymparille. Saada olkalenkin ympdrysmitta
sopivaksi. (Kuva D.)
HUOMAUTUS: Olkalenkin tarranauhasulkimen on oltava ylospain ja poispain
potilaasta.

5. Kiinnita olkahihna kantositeeseen pikalukitussoljilla (iii). Saada olka- ja selkahihnan
pituus sopivaksi. (Kuva E.)

TUEN RIISUMINEN:

Voit riisua UltraSling PRO -kantositeen avaamalla pikalukitussoljet ja irrottamalla
kyynarvarsi-, peukalo- ja vydtarohihnan. Riisu tuki hitaasti.

PUHDISTUS- JA SAILYTYSOHJEET:

Kasinpesu (30 °C / 86 °F) miedolla saippualiuoksella. Anna kuivua itsestaan.
HUOMAUTUS: Jos tuotetta ei huuhdella huolellisesti, saippuajaamat voivat
aiheuttaa drsytystd ja haurastuttaa materiaalia.

ALA silita.

ALA rumpukuivaa.

ALA kayta valkaisuaineita.
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MATERIAALISISALTO: Nailon, polypropeeni, polyuretaanivaahto, puuvilla, laminoitu vaahto /
trikoo, polyasetaali, polyesteri, asetaali.

TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai
tuotteiden osat seka lisdvarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipaivastd. Mikali
taman takuun ehdot eivat ole yhdenmukaisia paikallismaaraysten kanssa, kyseisten
paikallismadraysten ehdot ovat voimassa.

VAIN YHDEN POTILAAN KAYTTOON.
VALMISTUKSESSA El OLE KAYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIIKOITA KAYTTAMALLA ON
PYRITTY VARMISTAMAAN, ETTA TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTAVYYS
JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITAAN TAKUITA
EI ANNETA SIITA, ETTA VAHINKO VOITAISIIN ESTAA TATA TUOTETTA
KAYTTAMALLA.

NORSK

LES ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NOQYE F@R DU TAR | BRUK DETTE PRODUKTET.
KORREKT BRUK ER AVGJ@RENDE FOR AT ENHETEN SKAL FUNGERE SOM DEN SKAL.

TILTENKT BRUKERPROFIL:
Brukeren skal kunne:
Lese og forstd anvisningene, advarslene og forholdsreglene.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER: Etter rotatorcuff-reparasjon, Bankart-operasjon, utskifting
av leddkapsel, dislokasjon/subluksasjon
av glenohumeralledd, blgtvevsforstrekking/-reparasjon.

KONTRAINDIKASJONER: Ingen.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis du opplever smerter, hevelser, uvante folelser eller
andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, ma du umiddelbart radfere
deg med legen din.

STORRELSER OG KONFIGURASJON:

Armslynge: For rett starrelse pa armslyngen mal albugropen til foten av pekefingeren.

FATLE STORRELSE MALING
SIM 10,5"-15" (26,7cm - 38,1cm)
L/XL 15+" (38,1+cm)

Armslyngen sendes i konfigurasjonen L/XL. For & justere armslynge til sterrelse S/M
lasne begge hurtigspennene. Brett i armslynge og fest borreldsene pa innsiden av
slyngen.

Konfigurasjon hayre til venstre: UltraSling PRO sendes i en konfigurasjon med skade pa
heyre arm. For & justere skulderringen til en konfigurasjon med skade pa venstre arm
lgsne de to hurtigspennene foran armslyngen og lgsne puten fra armslyngen. Plasser
puten pa venstre side av kroppen ved a snu puten slik at den mindre enden peker mot
baksiden av venstre albue. Legg magebeltet rundt midjen, og fest armslyngen til puten.
Skyv skulderringen over hgyre skulder. Plasser armen i slyngen, og fest hurtigspennene
igjen.

Magebelte: UltraSling PRO passer midjestarrelsene 25"~ 63" (63,5cm~-160cm). Juster
beltet og trekk til etter behov for riktig tilpasning.

Valgfri pute: UltraSling PRO kan brukes uten puten. Fjern ryggen av midjebandet
fra puten, og fest y-stroppen til begge sider av fatlens lomme ved albuen. Ta av
hurtigspennen fra puten og foran y-stroppen til lommen. Beskjaer magebeltet etter
behov.

BRUK:
For d sikre riktig tilpasning av slyngen, hvis det er mulig, bar produktet tilpasses pasienten far inngrepet.

1. Lesne hurtigspennen (i) pa puten og underarmstroppen (ii) pa armlommen. Lasne
skulderringen ved & utlgse hurtigspennende
(iii) pa fronten av armslyngen. (Fig. A).

2. Juster puten pa den skadde siden i liv-/hoftehgyde med albuen fast i 90°. Den smale
enden av puten skal plasseres bak underarmen/albuen. Ta midjestroppen rundt ryggen
og fest den til hurtigspennen foran pa puten. Juster beltet og trekk til etter behov for
riktig tilpasning. (Fig. B).

3. Plasser underarmen i armslyngen sa langt tilbake som mulig. Fest tommelstroppen
(iv) mellom tommelen og pekefingeren foran pa slyngen. Fest underarmsstroppen
til slyngen og puten. (Fig. C).

4. Vikle skulderring rundt frisk skulder. Juster skulderringomkrets for riktig passform.
(Fig. D)

MERK: Borreldsfestingen av skulderringen ber vende opp og bort fra pasienten.

5. Fest skulderstroppen til armslyngen ved hjelp av spennene for hurtigkopling (iii).

Juster skulder og ryggstropplendge for riktig passform. (Fig. E).

FJERNING AV STOTTEN:

Na r du skal fjerne UltraSling PRO, lgsner du spennen, underarms-
stroppen, tommelstroppen og magebeltet: Fjern forsiktig skinnen.

INSTRUKSJONER FOR RENGJORING OG LAGRING:

Handvask i vann (86°F/30°C), med mild sape. Luftterkes.
MERK Hvis produktet ikke skylles grundig nok, kan sdperester irritere
huden og forringe materialet.

Skal IKKE tarkes i tarketrommel.

2’ i M3 IKKE strykes.

; g ; IKKE bruk blekemidler.

MATERIALINNHOLD: Nylon, polypropylen, polyuretanskum, bomull, laminatskum/trikot,
polyacetal, polyester, acetal.

GARANTI: DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og tilbehgret
ved defekter i materialer eller utfgrelse, innenfor en periode pa seks maneder fra
kjepsdatoen. | den grad vilkarene i denne garantien er i strid med lokale forskrifter, vil
bestemmelsene i slike lokale forskrifter gjelde.

TIL BRUK PA EN PASIENT.
IKKE LAGET AV NATURGUMMILATEKS.

ERKLARING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJ@RES MED
AVANSERTE TEKNIKKER FOR A OPPNA MAKSIMAL FUNKSJON,
STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR
AT MAN KAN UNNGA SKADER VED A BRUKE DETTE PRODUKTET.
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